Hurtigveiledning

QuikRead go® easy CRP

Ta av folien pa
kyvetten. Ikke bergr
den klare flate delen pa den

nedre del av kyvetten.

Lukk kyvetten tett
med en easy CRP
reagenskork. lkke trykk ned
den turkise delen. Utfgr

testen innen 2 timer.

AIDIAN

2 Hold QuikRead go

Sample Collector
10pl omtrent horisontalt,
pekende mot ytterkanten
av bloddrépen. Fyll hele
kapilleerdelen av Prgve-
takingsenheten.

Velg Analyse i displayet
5 pé QuikRead go-
instrumentet. Sett kyvet-
ten ned i malebrgnnen pa
instrumentet. Strekkoden

skal vende mot deg.
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Viktig! Kontroller at kapilleer-
delen er fullstendig fylt.
Prgvetakingsenheten skal
ikke tgrkes av! Hvis det er
prevemateriale pa utsiden
av Prgvetakingsenheten, ma
den kastes.

CRP 5.2 van

easy CRP

Nar mélingen er

ferdig, vises resultatet
i displayet og kyvetten
kommer automatisk opp.
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Sett Prgvetakings-
enheten i kyvetten innen
2 minutter.

Les paknings-
vedlegget fgr du
utfgrer testen.

www.aidian.no




Oppbevaring av reagenser

QuikRead go® easy CRP

Qubbend ‘ o . . . o .
I T Kit Uapnet kit i 2-25°C: til utlgpsdato pa kitet

| udpnet foliepose i 2-25°C: til utlgpsdato pa kitet
ez
= by Kyvetter Uapnede kyvetter i apen foliepose:
i 2-8°C: 6 maneder /i 18-25°C: 3 maneder

La buffer oppna 18-25°C far testen utfgres.

&
ﬁ Apnet kyvette Testen ma utfgres innen 2 timer fra kyvetten ble apnet.
Prgven er stabil i buffer i 2 timer.
= Boksen med Udpnet i 2-25°C: til utlgpsdato pa kitet
reagenskorker Etter forste apning i 2-25°C: 6 maneder
wen Prgvetakings-

het Oppbevaring i 2-25°C: til utlgpsdato pa Sample Collector 10pl esken
o enhe

Uapnet flaske i 2-8°C: til utlzpsdato
- CRP-kontroller q . .. .
el Rt B Apnet flaske i 2-8°C: inntil 2 maned

Kontaktinformasjon Produkt Art.nr.
- QuikRead go easy CRP med QuikRead go Sample Collector 10pl 153287

Aidian Norway AS

QuikRead go CRP Control Low 153765
mfo@aldlan.no QuikRead go CRP Control 153764
TIf. +47 66 78 56 30

QuikRead go CRP Control High 153763
E-post for bestillinger: ordre@aidian.no QuikRead go Instrument 135867
www.aidian.no QuikRead go Sample Collector 10yl 153211

www.quikread.com
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